Arbeitsanweisung Dokumentation der Sterilisations-Chargen

	Pos.
	Arbeitsschritte
	Zuordnung
	Anweisungen
	Kontrolle

	1. 


	Dokumentation jeder Charge 
	Alle Beschäftigten mit Freigabe​berech​tigung
	· Die Chargendokumen​tation dient der Auf​zeichnung aller verfahrensrelevanten Parameter
	Formular Dokumen​tation der Freigabe



	2. 


	Registrierung der verfahrensrelevanten Parameter 
	
	· z.B. Dampf, Druck, Temperatur, Dauer
	

	3. 


	Aufzeichnung der Daten im Protokoll 
	
	· Erstellung der Chargendokumentation
	

	

	Die Freigabe des Medizinproduktes zur Lagerung bzw. zur erneuten Anwendung entweder nach der Reinigung und Desinfektion bzw. – falls erforderlich – nach der Sterilisation ist der letzte Schritt im Aufbereitungsverfahren. Sie darf nur erteilt werden, wenn der Prozessablauf  insgesamt ordnungsgemäß war. Wurden bei der Aufbereitung Abweichungen von einem korrekten Prozessablauf festgestellt, ist das Medizinprodukt nach Behebung des Fehlers einem erneuten Prozessdurchlauf zu unterziehen.
· Dokumentation auf Formular „Fehlerbehandlung“ (Erfassung, Analyse und Maßnahme) 
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